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1. PROCESO: LABORATORIO MEDIDORES DE AGUA
ACCION PREVENTIVA (Para riesgos FECHA DE
C / 3 : ” 3 ; . RVACION B
ONSEC AMENAZA Bimla altos) OBSERVACIONES _ INGRESO
L .
Se controla la capacidad de la Bomba con
; o o la calibraciéon de los medidores. Se
1 Dafio electrico 0 mecdnico en la electrobomba. X Mantenimiento periodico de la bomba, 3 05-may-11
programan para los fines de semana el
mantenimiento de bomba.
La Unidad de Sisitemas encargado del
Dafio en servidor o equipo de calibracion. Por virus o Mantener actualizado el software antivirus, ! . - |
2 X \ mantenimiento preventivo a los equipos| 05-may-11
falta de mantenimiento. y mantenimiento preventivo a los equipos,
de computo,
:::liz;:ciﬁ:l ::' Col\iiaa:t::e:eg:griiii::ci:,: Se mantiene dentro del Laboratorio el
3 Dafio en el Software de Calibracién X ) e b - 5 Software ControlAgua, para la calibracién| 05-may-11
directa y asesoria con el fabricante :
de los medidores.
ControlAgua.
Operacién con el Generador electrico de
4 Falla electrica red de baja tensién X las instalaciones administrativas de la 05-may-11
EAAAY
5 Dafio electrico de los sistemas del panel de control del x g;:::el; :Sn;':;::aif: ‘:Zt:c::(:gsde oS iavist
Banco de Medidores . i v
equipos -
Caida desde del Tanque aereo en el momento del Subir a realizar mantenimiento con
6 X . y 05-may-11
mantenimiento. proteccién, lineas de vida y arnés,
Por el tiempo de uso se reem plazan los
7 Dafio en los registros de control de caudal X Mantenimiento periodico de equipos. registros de apertura de caudal del banco | 05-may-11
de medidores
Mancha de lod t de af t d
8 ke of lodu i los 1aBALRS Ba 1o patones de X mantenimiento periodico 05-may-11
referencia,
e Wi e S Py ——— En caso de tener bajo el nivel de los
r
9 Falta de agua potable para las calibraciones X 9 tanques y no haya agua en |a red de 05-may-11
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1. PROCESO: LABORATORIO MEDIDORES DE AGUA
‘ ACCION PREVENTIVA (Para riesgos e FECHA DE
CONSEC AMENAZA slmla altos) OBSERVACIONES INGRESO
verificacién metroldgica de los equipos
10 Dafio en Equipos o patrones de referencia, X periodicamente, capacitacion al personal 05-may-11
manejo de patrones de referencia
TR L. S o
Suspensidn de las calibraciones, registro
de la irresponsabilidad, cambio en la
Mantener capacitado al personal, e operacién del banco por la el segundo
-l irresponsabilidad laboral X incentivarlo a la mejora continua de los técnico, 05-may-11
procesos informar al comité disciplinario de la
EAAAY para su investigacién por el
incumplimiento de sus labores.
Mantenimiento periodico y buena
12 Dafio de equipos de laboratorio X S s b Malntene.r " 05-may-11
personal capacitado para la manipulacién
de los equipos del Laboratorio
* B - Bajo, M - Medio, A - Alto
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Elabord: Reviso: Aprobd
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3. Bitacora de Actualizacion
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